
Snap 41
Standard Operating Procedure



Installation
Installation | Instalación | Installation | Instalação |  
Kurulum | インストール | 安装

Water Check
Wasser-Check | Análisis del agua | Vérification à l‘eau | 
Verificação com água | Su Doğrulaması | 水によるチェック | 
水检

Setting the Measuring Unit
Einstellen der Messeinheit | Configuración de la unidad de
medición | Réglage de l‘unité de mesure | Definir a Unidade
de Medição | 測定単位を設定する | 设置测量单位

Filling
Füllen | Llenado | Remplissage | Enchimento |
Doldurma | 充填 | 进样

Measurement
Messung | Mediciones | Mesure | Medição |  
Ölçüm | 測定 | 测量

Cleaning
Reinigung | Limpieza | Nettoyage | Limpeza |
Temizleme | 洗浄 | 清洗
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Deionized

water*1)
Sample*2)

*1) Entionisiertes Wasser | Agua desionizada | Eau déionisée | Água deionizada |
İyonsuz su | 脱イオン水 | 去离子水

*2) Probe | Muestra | Échantillon | Amostra | Örnek | サンプル | 样品
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Setting the Measuring Unit
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Measuring Mode*
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* Kontinuierlicher Messmodus | Modo de medición contínua | Mode de mesure continu | 
Modo de medição contínuo | Aralıksız Ölçüm Modu | 測定モードへ | 连续测量模式
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Notes




